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Resumen
Este trabajo consiste en desarrollar un modelo de una pro´tesis de cadera y pre-
decir los valores de presio´n de contacto y deformacio´n para posteriormente poder
comparar en base a los valores obtenidos, una serie de para´metros que afectan al
fracaso proste´tico.
Uno de los principales motivos del fracaso del implante es el desgaste que se pro-
duce entre los materiales, el cua´l es dependiente del nivel de presiones de contacto
transmitidas entre los componentes proste´ticos. Por lo que mediante el modelado de
la interaccio´n entre la cabeza y el inserto se pretende buscar las menores presiones
de contacto. Para ello se ha disen˜ado un modelo tridimensional de una pro´tesis de
cadera basado en las pro´tesis que se comercian hoy en d´ıa mediante herramientas
CAD-CAM disen˜adas en el programa Autodesk Inventor. La interaccio´n entre la
cabeza y el inserto se ha modelado mediante el me´todo de los elementos finitos con
el programa ANSYS Workbench, obteniendo resultados de presiones de contacto
y deformaciones del implante bajo una carga aplicada sobre la cabeza y analizan-
do estos con diferentes pares de materiales (Metal-Pol´ımero, Cera´mica-Pol´ımero y
Cera´mica-cera´mica), diferentes dia´metros de cabeza (28, 32 y 44mm) y diferentes
a´ngulos de inclinacio´n entre el componente acetabular y el eje horizontal (35, 45, 55
y 65 grados) con el fin de establecer comparaciones entre los para´metros que afectan
a las presiones de contacto las cuales son una de las responsables del desgaste del
material, feno´meno de reabsorcio´n o´sea y consecuentemente aflojamiento y pe´rdida
de la cirug´ıa de reemplazo.
Palabras claves: Biomateriales, Aleacio´n de cromo cobalto, aleacio´n de titanio,
UHMWPE, biocera´micas, corrosio´n, presio´n de contacto, desgaste, fallo, aflojamien-
to, pro´tesis de cadera, CAD, Autodesk Inventor, Ansys Workbench, modelado, si-
mulacio´n, elementos finitos, articulacio´n
Abstract
In this thesis a simulation model of a hip prosthesis is going to be developed.
Contact pressure and deformation values are predicted and compared. These values
and their effect on a number of parameters that are revelant to prosthesis failure
are then analysed.
One of the main reasons for failure of the implant is the wear between the mate-
rials, which is dependent on the contact pressure transmitted between the prosthetic
components. The aim is to obtain the lower contact pressure between the head and
the insert by modeling their interaction. The simulation model designed is a three
dimensional model of a hip prosthesis based on the prosthesis implanted currently.
The model CAD-CAM was designed in Autodesk Inventor software. The interaction
between the head and the insert has been modeled using the finite element method
with ANSYS Workbench software. The results of contact pressures and deformations
of the implant under a load applied to the head and analysed in detail for a num-
ber of variables, such as materials (metal-polymer, ceramic-polymer and ceramic-
ceramic), head diameters (28, 32 and 44mm) and angles between the acetabular
component and the horizontal axis (35, 45, 55 and 65 degrees). These parameters
impact primarily the contact pressures as they affect the material deterioration, the
bone resorption phenomenon and consequently provoking the loosening and loss of
the replacement surgery.
Keywords: Biomaterials, cobalt chromium, titanium alloy, UHMWPE , biocera-
mics, corrosion, contact pressure, failures, wear, prosthesis hip, deformation, CAD,
Autodesk Inventor, Ansys Workbench, modeling, simulation, finit element model, re-
placement, joint
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El cuerpo humano se compone de un sistema de locomocio´n complejo, en el
cual la articulacio´n de la cadera desempen˜a un papel importante en la movilidad
y transmisio´n del peso corporal. Esta articulacio´n presenta afecciones meca´nicas y
trauma´ticas que son la causa del reemplazo parcial o total de la articulacio´n con
pro´tesis, las cuales intentan semejar las caracter´ısticas de la articulacio´n original. El
avance tecnolo´gico de estas piezas, se ha llevado a cabo sobre todo en el disen˜o y
en los materiales de los implantes, haciendo que la expectativa de los pacientes pase
de quedar libre de dolor a conseguir tambie´n una movilidad y funcionalidad casi
normal por un largo periodo de tiempo. Aunque au´n sigue siendo necesario volver a
intervenir al paciente en la mayor´ıa de los casos debido al desgaste que se produce
en los materiales provocado por los distintos pares de friccio´n y aflojamiento de la
pro´tesis. Esto sigue siendo un problema, sobre todo cuando se implanta la pro´tesis
en pacientes jo´venes. [1]
1.1. Motivacio´n
A d´ıa de hoy, el reemplazo total de cadera iguala en frecuencia a las enfermedades
cardiovasculares. [2] Los resultados de un estudio, apoyado por la Unio´n Europea,
ilustran notablemente el aumento en la incidencia de osteoporosis 1. Las proyecciones
futuras muestran que el nu´mero anual de fracturas llegara´ a 972000 en el an˜o 2050.
Estas cifras, influenciados en gran medida por el aumento de la esperanza de vida
1Osteoporosis: Enfermedad o´sea que se caracteriza por una disminucio´n de la densidad del tejido
o´seo y tiene como consecuencia una exagerada fragilidad del hueso.
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de la UE, indican una considerable demanda de recursos de salud en los pro´ximos
an˜os so´lo de fracturas causadas por la osteoporosis.
Nos encontramos en un punto de ma´ximo desarrollo en la bu´squeda constante de
un sistema que minimice al ma´ximo el desgaste de las superficies y el aflojamiento
del implante, causa del fracaso proste´tico. [3]
En este campo tan importante y actual, au´n quedan puntos por mejorar. Con la
intencio´n de un mayor entendimiento en e´ste campo y el objetivo de obtener po-
sibles aportaciones para las mejoras de los mismos, se ha planteado la elaboracio´n
de este trabajo. Adema´s, la realizacio´n del mismo significaba varios retos. Por un
lado, aprender a desarrollar desde cero todo un sistema meca´nico capaz de simular
los movimientos de la articulacio´n de la cadera. Tener que profundizar en conoci-
mientos como el uso de software de desarrollos CAD-CAM complejos de usar, para
disen˜ar y simular varios para´metros de una pro´tesis de cadera. Como se ha comen-
tado antes, a pesar de ser una de las que ma´s ha avanzado a lo largo de la historia,
sigue habiendo puntos de´biles, objetivos de este trabajo. Adema´s, se pondra´n en
pra´ctica conocimientos de gran parte de las asignaturas del grado como Biomeca´ni-
ca, Resistencia de Materias, Biomateriales, Proste´tica, Ampliacio´n de Matema´ticas
(Elementos Finitos), F´ısica I, as´ı como ampliar conocimientos en otras materias.
1.2. Objetivos
Como se comentara´ en el siguiente punto, los biomateriales de las pro´tesis ac-
tuales de cadera, debido al rozamiento que se produce en la articulacio´n, sufren un
desgaste. Como consecuencia de este desgaste se produce pe´rdida de part´ıculas del
material, las cuales se introducen entre la interfaz hueso-implante provocando la os-
teolisis y consecuente aflojamiento de la pro´tesis, surgiendo as´ı la necesidad de una
segunda intervencio´n.
Otro factor a tener en cuenta es la deformacio´n, ya que esta´ relacionada con el
desplazamiento en el inserto, provocando que la cabeza se separe de la parte inferior
del inserto, dando lugar a posibles dislocaciones.
Existe una demanda continua para desarrollar el uso de implantes de cadera ma´s
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seguros y confiables con el objetivo de reducir el fracaso y proporcionar un largo
tiempo de vida.
Por lo que el objetivo es realizar un modelo tridimensional de una de las pro´tesis
comercializadas hoy en d´ıa por la casa Zimmer [18] y estudiar mediante el me´to-
do de los elementos finitos la influencia del a´ngulo de colocacio´n entre el inserto y
el eje transversal durante la intervencio´n con distintos taman˜os de la cabeza de la
pro´tesis en las presiones de contacto y deformaciones producidas, as´ı como el ran-
go de movilidad permitido con los distintos taman˜os de cabeza. Estos estudios se
hara´n adema´s para las parejas de materiales metal-pol´ımero, cera´mica-pol´ımero y
cera´mica-cera´mica en la cabeza e inserto respectivamente. Con el objetivo de es-
tablecer comparaciones para determinar en cua´l de los casos anteriores se produce
menos presiones de contacto.
1.3. Estructura del proyecto
El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:
En el cap´ıtulo dos se describe la anatomı´a y biomeca´nica de la articulacio´n de
la cadera, los huesos que la forman y el tipo de movilidad que permite.
En el cap´ıtulo tres se describe la evolucio´n de las pro´tesis a lo largo de la
historia as´ı como las pro´tesis que se implantan hoy en d´ıa y los distintos tipos
de materiales que se usan para la misma. Adema´s de esto, se mencionan los
problemas que hoy en d´ıa sigue habiendo en las pro´tesis actuales.
En el cuarto cap´ıtulo, en primer lugar se describe de forma detallada el di-
sen˜o mediante el software Autodesk Inventor de cada una de las partes de la
pro´tesis que se va a modelar y en segundo lugar, a trave´s del programa Ansys
Workbench, se asignan los respectivos materiales a cada pieza de la pro´tesis, se
realiza un mallado de la misma, se describen los contactos, cargas y condiciones
de contorno necesarias para la simulacio´n del modelo mediante el me´todo de
los elementos finitos, todo esto se aplicara´ al modelo con diferentes materiales
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y a´ngulos de inclinacio´n del inserto as´ı como varios taman˜os y materiales de
cabeza.
En el quinto cap´ıtulo se presentan los resultados del trabajo.
En el cap´ıtulo seis se exponen las conclusiones.
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Cap´ıtulo 2
Anatomı´a y biomeca´nica de la
articulacio´n de la cadera
La articulacio´n de la cadera es una de las ma´s importantes en el cuerpo humano.
Esta nos permite hacer la mayor´ıa de las acciones diarias como andar, levantarse,
as´ı como soportar el peso del cuerpo.
2.1. Descripcio´n de la articulacio´n
La articulacio´n de la cadera, unio´n coxofemoral, es una articulacio´n sime´trica
mediante la cual se forma la conexio´n primaria entre los miembros inferiores y el
esqueleto de la parte superior del cuerpo como se muestra en la figura 2.1, sus super-
ficies articulares son esfe´ricas. Se trata de una diartrosis de tipo enartrosis, movilidad
en los tres ejes del espacio, y tres grados de libertad. Su funcio´n es orientar al miem-
bro inferior en todas las direcciones.
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LA CADERA
Figura 2.1: Anatomı´a normal de la cadera. [11]
La articulacio´n de la cadera esta´ constituida fundamentalmente por dos superfi-
cies o´seas: el aceta´bulo y la cabeza del fe´mur.
La cabeza del fe´mur (ep´ıfisis proximal) tiene forma de dos tercios de esfera. En
condiciones normales, la cabeza se encuentra inclinada en relacio´n a la dia´fisis, for-
mando el a´ngulo de inclinacio´n, tambie´n denominado a´ngulo cervicofisiario (Figura
2.2), y cuyo valor normal puede variar de entre 125o y 140o.
Figura 2.2: A´ngulo cervicofisiario. [7]
El nacimiento del a´ngulo esta´ aproximadamente en 45o con el eje horizontal.
La cabeza del fe´mur se encuentra encajada en una semiesfera hueca, inserto o
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aceta´bulo, el cual se encuentra en la unio´n del il´ıaco con las ramas ilio´n e isquio´n
pubiana, forma una cavidad circular, que esta´ en ante versio´n entre 15o y 30o (Figura
2.3).
Figura 2.3: A´ngulo de anteversio´n de la cadera. [12]
Tanto el fe´mur como el aceta´bulo esta´n cubiertos con una capa de cart´ılago para
proporcionar articulacio´n suave y para absorber la carga. Toda la articulacio´n de la
cadera esta´ rodeada por una ca´psula fibrosa, flexible para permitir grandes gamas
de movimiento. Varios ligamentos conectan la pelvis al fe´mur para estabilizar ma´s
la articulacio´n. Los mu´sculos y los tendones proporcionan fuerzas de accionamiento
para realizar los movimientos triaxiales.
2.2. Cinema´tica de la cadera
Antes de describir la cinema´atica, se definira´ los ejes anato´micos y los planos de
referencia para el estudio del movimiento (Figura 2.4 ). La posicio´n neutra, en la que




Figura 2.4: Planos y ejes anato´micos. [33]
En el plano sagital y alrededor de un eje transversal, se realiza la flexio´n/extensio´n
(Figura 2.5). El movimiento de flexio´n produce el contacto de la cara anterior del
muslo con el tronco y el movimiento de extensio´n dirige el miembro inferior hacia
atra´s del plano frontal y su amplitud es mucho menor que la de la flexio´n, limitada
por el ligamento iliofemoral.
(a) Movimiento de flexio´n (b) Movimiento de extensio´n
Figura 2.5: Movimientos en el plano sagital. [33]
En el plano frontal y alrededor de un eje anteroposterior, se produce el movi-
miento de la abduccio´n / aduccio´n (Figura 2.6). El movimiento de la abduccio´n
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dirige el miembro inferior hacia fuera y lo aleja del plano de simetr´ıa del cuerpo,
mientras que el movimiento de aduccio´n de la cadera aislado de otros movimientos
no existe, sino que tiene que partir de una posicio´n inicia de abducccio´n.
(a) Movimiento de flexio´n (b) Movimiento de exten-
sio´n
Figura 2.6: Movimientos en el plano frontal. [33]
En el plano transversal y alrededor de un eje longitudinal, se efectu´an los movi-
mientos de rotacio´n interna/externa (Figura 2.7). Los movimientos de rotacio´n son
los que dirige la punta del pie hacia fuera, externa o hacia dentro, interna.[4, 5, 7].
(a) Movimiento de flexio´n (b) Movimiento de extensio´n






La cadera es una estructura articular y como consecuencia de sus caracter´ısticas
anato´micas, as´ı como los movimientos a los que se ve sometida, se traducen en una
transmisio´n de cargas meca´nicas entre los extremos articulares sufriendo patolog´ıas
generalmente degenerativas por el desgaste meca´nico prolongado debido al papel
importante que juegan los principios tribolo´gicos en las articulaciones sinoviales. [8]
Los trastornos ma´s comunes son la artritis, osteoporosis (Figura 3.1) y osteone-
crosis, aunque la articulacio´n tambie´n se ve dan˜ada por lesiones como fracturas y
dislocaciones entre otras.
Figura 3.1: Osteoartritis en la articulacio´n de la cadera. [12]
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Cuando se produce el desgaste de la articulacio´n, se vuelve cada vez ma´s dolorosa
y, finalmente la u´nica manera de deshacer el dolor y mejorar la calidad de vida del
paciente es reemplazar las superficies articulares gastadas con nuevas superficies
articulares.
La pro´tesis de cadera ha sido el sistema proste´tico ma´s ampliamente ma´s estudiado
de toda la historia.
3.1. Evolucio´n de la artoplastia total de cadera
El primer intento de hacer un reemplazo articular de cadera fue en 1923, cuando
Grooves utilizo´ la palabra pro´tesis para referirse a este reemplazo articular. Como la
cabeza femoral resultaba la zona articular ma´s evidentemente dan˜ada, se utilizo´ una
copa que la cubr´ıa apoya´ndose sobre el aceta´bulo natural directamente (Figura 3.2).
Figura 3.2: Modelo en metal. [2]
En el an˜o 1953 Thompson introdujo un va´stago intramedular ma´s largo para
hacer una distribucio´n de transmisio´n de cargas uniforme (3.3).
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Figura 3.3: Modelo de Thomson. [2]
Sin embargo, el alto mo´dulo de elasticidad comparado con el hueso y gran volu-
men de material produjeron falla del va´stago y fractura de fe´mur debido al debilita-
miento que se produc´ıa en este al caer todas las tensiones sobre la pro´tesis, haciendo
que el fe´mur no se regenerase. Algo ma´s tarde, Moore decidio´ an˜adirle ranuras late-
rales para disminuir volumen de material proste´tico y mejorar el anclaje meca´nico
(3.4), a pesar de las mejoras de Moore, la falla persist´ıa a nivel femoral fractura´ndose
y a nivel acetabular rompie´ndose el hueso, ya que los implantes segu´ıan apoya´ndose
sobre la estructura o´sea del inserto de la cadera.
Figura 3.4: Modelo de Moore. [2]
En 1969 Sir John Charnley, cirujano ingle´s, introdujo revolucionarios conceptos
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en la pra´ctica de la artroplastia de cadera, utilizando por primera vez una copa
acetabular que recib´ıa la cabeza de la pro´tesis y se insertaba en el cotilo natural de
la cadera, evitando la falla del hueso coxal (Figura 3.5). Para adherir los compo-
nentes tanto femoral como acetabular, se utilizo´ un material tixotro´pico, l´ıquido en
movimiento, so´lido cuando se halla ela´stico, un pol´ımero que serv´ıa como cemento
y como interfaz entre metal y el hueso (metametilmetacrilato)
Figura 3.5: Pro´tesis de Charnley. [2]
Charnley cambio´ el teflo´n por un pol´ımero de ultra alto peso molecular (UHMW-
PE) debido a los problemas de desgaste detectados con los anteriores materiales. Los
insertos de UHMWPE, adema´s de resistencia al desgaste y biocompatibilidad po-
seen propiedades de autolubricacio´n.
Desde entonces y hasta la fecha se han desarrollado numerosas variaciones en
el producto para mejorar los resultados cl´ınicos. Modificando tanto materiales co-
mo taman˜o de cabezas femoral. En lugar de acero se prefiere cromo-cobalto, sin
olvidar la posibilidad de utilizar materiales cera´micos (alu´mina o circonio). El poli-
etileno del inserto ha visto aumentado su peso molecular, su anclaje al aceta´bulo y
la distribucio´n de cargas en el mismo se ha visto reforzado por una cu´pula meta´lica
(metal-back), anclada a la pelvis, que soporta al componente pla´stico, promovido
por Harris. Adicionalmente, los estudios teo´ricos mediante elementos finitos parec´ıan
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demostrar menores concentraciones de tensiones en este tipo de insertos. [8, 1]
Estos hechos provocaron una avalancha de disen˜os, fundamentalmente no cemen-
tados, que se fijaban a la pelvis mediante impactacio´n o roscado, y que reforzaban
en ocasiones dicha fijacio´n mediante el uso de tornillos o incluso el recubrimiento de
la superficie externa con poro, malla meta´lica, o con hidroxiapatita.[8]
3.2. Tipos de pro´tesis
Los cambios ma´s sobresalientes de las pro´tesis usadas hoy en d´ıa se relacionan
adema´s de la geometr´ıa con el uso de nuevos materiales para disminuir la pe´rdida
ase´ptica del implante, la cual es au´n la primera causa del aflojamiento y falla de
los implantes. Otra variacio´n a destacar es la propuesta de una cabeza separada
del va´stago que se introduce en el fe´mur. Esto permite el uso de varios juegos de
va´stago para una sola cabeza, dando versatilidad y economı´a a los disen˜os, mejor
estabilidad y mayor facilidad al ajustar la posicio´n por el cirujano en la intervencio´n.
Estas pro´tesis son conocidas como pro´tesis modulares. [2]
Existen varios tipos de pro´tesis de cadera, principalmente las pro´tesis pueden ser
totales o parciales, cementadas o sin cementar entre otras. La pro´tesis sobre la que
se ha realizado este trabajo consiste en una pro´tesis total sin cementar (Figura 3.6),
una de las ma´s usadas para personas de mediana edad.
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Figura 3.6: Pro´tesis de cadera implantada en el hueso.
La pro´tesis consta de:
Componente acetabular fijado a la pelvis compuesto por
• Una cu´pula anclada a la pelvis
• Un inserto fijado mediante press-fit a la cu´pula.
Componente femoral fijado al fe´mur compuesto por
• Una cabeza que sustituye a la cabeza del fe´mur y articula sobre el inserto.
• Un va´stago fijado al fe´mur, con un cono que sustituye al cuello del fe´mur,
donde se ancla la cabeza.
Cada una de estas partes se pueden ver en la figura 3.6.
3.3. Materiales utilizado en las pro´tesis de cadera
En las articulaciones naturales el hueso esta´ sometido a un proceso de remo-
delacio´n permanente, que aporta tejido donde es necesario y lo retira donde no se
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necesita. Si se produce algu´n dan˜o, el propio cuerpo procede a repararlo. Sin em-
bargo, en los materiales prote´sicos no ocurre esto. Si se produce una fisura en la
pro´tesis, el cuerpo no corregira´ el dan˜o y este seguira´ creciendo hasta la rotura de
la misma. Por eso es necesario el uso de materiales de alta resistencia, pero tambie´n
deben cumplir la condicio´n de compatibilidad. Se habla de biocompatibilidad con
los tejidos del organismo para evitar as´ı la corrosio´n u oxidacio´n del medio orga´nico.
La corrosio´n describe la destruccio´n de los materiales causada por la interaccio´n de
estos en el medio que los envuelven causando cambios qu´ımicos, electroqu´ımicos y
de disolucio´n f´ısica. Los metales, las cera´micas y los pol´ımeros pueden ser corro´ıdos.
As´ı la tribocorrosio´n es un proceso de degradacio´n material que resulta de desgaste
meca´nico y qu´ımico de forma simulta´nea. La liberacio´n de iones en el caso particular
de pro´tesis meta´licas a trave´s de la corrosio´n puede afectar seriamente la integridad
de las articulaciones prote´sicas dando lugar a una reaccio´n adversa y biolo´gica por
ello la velocidad de degradacio´n de los materiales prote´sicos es digno de tener en
cuenta en los materiales usados en las pro´tesis.
Por esto en la utilizacio´n de pro´tesis se busca la biocompatibilidad de los materia-
les con el fin de prevenir fallas por los mecanismos degradativos de la oxidacio´n o
corrosio´n, [16].
El principal requisito para la eleccio´n del biomaterial es su aceptabilidad por
el cuerpo humano ya que dentro de este sufre graves entornos de la corrosio´n qco-
mo la sangre y otros constituyentes como el agua, sodio, cloro, prote´ınas, plasma y
aminoa´cidos entre otros. Las mole´culas biolo´gicas alteran el equilibrio de las reac-
ciones de corrosio´n del implante. Por lo que debe tener muy alta resistencia a la
corrosio´n y al desgaste en ambiente altamente corrosivo como es el cuerpo.
En segundo lugar, los biomateriales deben poseer suficiente resistencia meca´nica
y de fatiga para mantener las fuerzas a las que esta´n sometidos y no sufrir fracturas.
Un biomaterial debe permanecer intacto toda la vida del paciente, para que este
no tenga que ser intervenido ma´s de una vez como consecuencia del intercambio del




Por tanto hay que tratar de mantener baja presio´n de contacto, baja distancia de
deslizamiento, superficies de rodamiento lisas , usar materiales r´ıgidos y asegurar
bajos coeficientes de friccio´n.
En este trabajo se utilizara´n cuatro materiales diferentes (ZrO2, UHMWPE, CoCrMo
y Ti6Al4V ).
ZrO2 y CoCrMo para la cabeza femoral
UHMWPE y Zr2
Ti6Al4V para la cu´pula
3.3.1. Biomateriales meta´licos
Los biomateriales metalicos son inertes y tienen buenas funciones estructurales.
Algunos metales se han usado como biomateriales debido a su excelente propiedad
meca´nica y buena biocompatibilidad. Puesto que los enlaces meta´licos en estos ma-
teriales son esencialmente no-direccional, la posicio´n de los iones de metales se puede
alterar sin destruir la estructura cristalina.
La mayor´ıa de los biomateriales meta´licos pueden ser tolerados por el cuerpo en
pequen˜as cantidades y algunos de ellos resultan esenciales para muchas funciones
biolo´gicas. [14, 8]
CoCrMo
Las aleaciones de cobalto y cromo (CoCrMo),se han utilizado durante de´cadas en
usos dentales y desde hace algunos an˜os, en la fabricacio´n de pro´tesis articulares con
cargas pesadas como la rodilla y la cadera. Presenta una buena biocompatibilidad,
excelentes propiedades meca´nicas y una alta resistencia a la corrosio´n.
Ti6Al4V
La ligereza de las aleaciones de titanio (Ti6Al4V) y las buenas propiedades
mecano-qu´ımicas son caracter´ısticas sobresalientes para aplicacio´n de implante.
El Titanium es el u´nico biomaterial metal para osteointegracion. Se clasifica como
biomaterial biolo´gicamente inerte. Como tal, permanecer esencialmente sin cambios
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cuando se implante en cuerpos humanos. El cuerpo es capaz de reconocer estos
materiales tan extran˜os y tratar de aislarlos rodeando el mismo en los tejidos fi-
brosos. Estos materiales no inducen reacciones ale´rgicas, como sucede con el acero
inoxidable. Es muy ligero con una densidad de 4.5g/cm3. Rendimiento a traccio´n y
resistencia a fatiga. [30]
3.3.2. Biomateriales Cera´micos
Tiene una excelente tolerancia y una escasa liberacio´n de part´ıculas.
Los primeros disen˜os presentaron problemas como la fractura de la cera´mica o los
aflojamientos prote´sicos relacionados con un inadecuado disen˜o, pero la mejora en
la fabricacio´n de la cera´mica y el empleo de disen˜os correctos, ha mejorado enorme-
mente los resultados. Entre las propiedades de la cera´mica destacas su dureza, con
escasa deformidad pla´stica, buen coeficiente de friccio´n, favorecido por su hidrofilia,
que se traduce en menor liberacio´n de part´ıculas y menos posibilidades de osteolisis
periproste´sica. [32]
Zirconio
En la de´cada de 1980 se introdujo el zirconio (ZrO2) en ortopedia debido a su
mejor resistencia a la fractura y resistencia meca´nica con respecto a la alu´mina, la
cua´l en las primeras aplicaciones en ortopedia se asocio´ con altas tasas de fracturas.
El Zirconio debe su mayor resistencia a la fractura a una transformacio´n de fase
inducida por tensio´n de su fase tetragonal metaestable a su fase monocl´ınica estable
a temperatura ambiente.
Durante la de´cada de 1990, el zirconio se utiliza ampliamente como cabezas femo-
rales de cera´mica, debido a su dureza y mayor fuerza en relacio´n con alu´mina. [8]
3.3.3. Biomateriales Polime´ricos
Los materiales polime´ricos son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones
me´dicas, como materiales prote´sicos, dentales, en implantes ortope´dicos, etc. Las
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ventajas de estos son fundamentalmente su facilidad de fabricacio´n, su fa´cil mecani-
zacio´n posterior para da lugar a diferentes formas, cotes razonables, disponibilidad.
Son biocompatibles y poseen las propiedades f´ısicas y meca´nicas adecuadas para un
biomaterial.
Estructuralmente los materiales polime´ricos esta´n formados por largas cadenas car-
bonadas de enlace covalentes. Las cadenas de mayor peso molecular determinan sus
propiedades meca´nicas, ya que el material sera´ ma´s r´ıgido cuanto mayor sea su peso
molecular. Las cadenas cortas actu´an disminuyendo la densidad y modulo ela´stico
del material. Por lo que las caracter´ısticas meca´nicas de los pol´ımeros esta´n deter-
minadas por su estructura y taman˜o molecular.[8]
UHMWPE
Cuatro de´cadas despue´s de su introduccio´n para artroplastias articulares, el po-
lietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), representa todav´ıa el patro´n
oro como una superficie de contacto de articulacio´n para las artroplastias, ya que
combina la alta resistencia al desgaste junto con alta resistencia a la fractura y bio-
compatibilidad en comparacio´n con otros pol´ımeros. Su peso molecular hace que sea
un material muy r´ıgido. Tienen una excelente tenacidad y resistencia qu´ımica y a
desgaste. [10]
3.4. Problema de las pro´tesis actuales
Al articular la cabeza del fe´mur sobre el inserto, se generan unas part´ıculas co-
mo consecuencia del desgaste del material, las cuales son potencialmente dan˜inas
porque se introducen entre la interfaz del hueso y el implante, produciendo pe´rdida
ase´ptica y consecuente aflojamiento en la pro´tesis. [9]
A pesar de que se ha mejorado mucho en este campo, el 90 % de esas operacio-
nes articulares, 15 an˜os despue´s, inducen osteolisis. Funcionalmente, las principales
diferencias de hoy en d´ıa entre insertos y cabeza se centran en su distinto comporta-
miento a desgaste, friccio´n, rango de movimiento, etc. Se hace evidente, por tanto,




Para el estudio del comportamiento meca´nico de una artroplastia total de cadera,
usando el Me´todo de los Elementos Finitos, en primer lugar se ha disen˜ado un modelo
de una pro´tesis total modular basada en cata´logos y en segundo lugar se ha procedido
al ana´lisis de las presiones y deformaciones en el inserto tras aplicar una carga de
2500N sobre la cabeza femoral que articula sobre el inserto.
4.1. Modelado tridimensional
Para el desarrollo del modelo se ha procedido a disen˜ar uno de los implantes
ma´s utilizado. Se trata de una pro´tesis total de cadera para personas de mediana
edad. La condicio´n biolo´gica en pacientes de mediana edad hara´ que, gracias a la
regeneracio´n del hueso no sea necesario el uso de cemento para la fijacio´n y adhesio´n
de la misma. El aumento de volumen del hueso tras el implante hara´ de sujecio´n
para la pro´tesis.
En la siguiente figura se muestra una foto de una pro´tesis muy similar a la que se
disen˜a en este trabajo.
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Figura 4.1: Pro´tesis total de cadera. [15]
Este modelo tridimensional de los componentes modulares proste´ticos se desa-
rrollo´ mediante el programa Autodesk Inventor, una herramienta de disen˜o de pro-
totipos digitales para ingenieros y disen˜adores que permite experimentar con los
modelos de CAD en 3D antes de construirlos. Permite probar y optimizar los di-
sen˜os, consiguiendo una mayor calidad y acelerar la produccio´n.
Las dimensiones de los componentes utilizados en los modelos se basan en cata´lo-
gos disponible comercialmente por la casa Zimmer.[16, 17].
A continuacio´n se detallan cada uno de los pasos seguidos para el modelado de
cada una de las piezas del modelo de la pro´tesis. En el anexo I se pueden consular
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los planos del modelo.
4.1.1. Disen˜o de los componentes acetabulares
Para el disen˜o del inserto se siguieron los siguientes pasos. En primer lugar se
revoluciono´ el sketch que aparece en la figura 4.2 de azul.
Figura 4.2: Primer sketch del inserto.
En segundo lugar, se suprimio´ al solido creado anteriormente la revolucio´n del
sketck que aparece de azul en la figura 4.3.
Figura 4.3: Segundo sketch del inserto.
En tercer lugar se dibujo´ el sketch que aparece en la figura 4.4 para hacer las
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pestan˜as de anclaje del inserto con la cu´pula.
Figura 4.4: Sketch pestan˜as del inserto.
Se extruye el sketch de la figura 4.5, como se muestra en la figura 4.5
Figura 4.5: Extrusio´n de las pestan˜as del inserto.
Por u´ltimo se aplica la herramienta “circular pattern” de Inventor para repetir
las pestan˜as a lo largo de todo el inserto (Figura 4.6).
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Figura 4.6: Circular Pattner de las pestan˜as del inserto.
Quedando el disen˜o del modelo de la pieza de inserto como se muestra en la
figura 4.7.
Figura 4.7: Modelo Inserto.
El grosor del inserto dependera´ del taman˜o de la cabeza, ya que el dia´metro ex-
terno del inserto no var´ıa y el interno es igual que el dia´metro externo de la cabeza.
Por tanto, el grosor del inserto disminuye conforme aumenta el taman˜o de la cabeza
femoral como se muestra en la figura 4.8.
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(a) Cabeza femoral 28mm (b) Cabeza femoral 32mm (c) Cabeza femoral 44mm
Figura 4.8: Disminucio´n del grosor del inserto
Para el disen˜o de la cu´pula, se modelo´ una semiesfera y posteriormente se uti-
lizo´ la herramienta “combine” con la pieza del inserto para implementar las pestan˜as
de anclaje como se muestra en la figura 4.9 marcado con l´ıneas discontinuas azules.
Figura 4.9: Combinacio´n de la cu´pula con el inserto.
Posteriormente se dibujo´ el sketch, se revoluciono´ y se extruyo´ para crear el hueco
de los tornillos de anclaje de la cu´pula en la pelvis. (Figura 4.10).
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Figura 4.10: Hueco para los tornillos.
Por u´ltimo se aplico´ la herramienta “circular pattern” para crear los huecos de
los tornillos en varias zonas de la cu´pula.(Figura 4.11)
Figura 4.11: Circular Pattner para los huecos de los tornillos.
El anclaje entre la cu´pula y el inserto se produce por pressfit, pero adema´s cuenta
con 12 lengu¨etas que encajan con la cu´pula. (Figura 4.12)
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Figura 4.12: Anclaje ente inserto y inserto.
4.1.2. Disen˜o de los componentes femorales
Para la creacio´n del modelo de la cabeza en primer lugar se dibujo´ el sketch de
la misma (Figura 4.13).
Figura 4.13: Sketch de la cabeza.




Figura 4.14: Pieza 3D de la cabeza.
El disen˜o del va´stago consistio´ en primer lugar crear un sketch en 2D con las
correspondientes medidas, hacer varios o´valos a lo largo del mismo y mediante la
herramienta “Loft” de Inventor se crea una pieza 3D que sigue la trayectoria del
sketch y los o´valos como se muestra en la figura 4.15.
Figura 4.15: Loft para la creacio´n de la pieza del va´stago.
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En segundo lugar se extruyo´ el modelo con el sketch que se muestra en la figura
4.16 para hacer plano los laterales de la pieza.
Figura 4.16: Caras laterales del va´stago planas.
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Posteriormente se revoluciono´ el sketch correspondiente al cono. Y en u´ltimo
lugar se aplico´ la herramienta “Fillet” para suavizar y redondear los bordes de la
pieza. Quedando como resultado final el va´stago mostrado en la siguiente figura 4.17.




El va´stago cuenta con una amplia curvatura, a´ngulo cervicofisiario, que garanti-
za una excelente adaptacio´n anato´mica indispensable para la estabilidad. El a´ngulo
cervicofisiario o´ptimo de esta curvatura es de 130 grados (figura 4.18).
Figura 4.18: A´ngulo cervicofisiario 130 grados.
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Tiene un perfil co´nico de la parte distal para mejorar la capacidad de adapta-
cio´n a las morfolog´ıas del hueso y para facilitar la insercio´n del va´stago en el canal
evitando la transferencia irregular de la carga a la estructura o´sea. Esto minimiza
el estre´s no deseado.
La parte proximal se caracteriza por la forma de “V”que garantiza la estabilidad
del implante (Figura 4.19).
Figura 4.19: Perfil co´nico con forma de V.
El fe´mur en posicio´n de bipedestacio´n, presenta un a´ngulo de aproximadamente
15o, denominado A´ngulo Q, por lo que se ha modelado el va´stago inclinado 15o con




Figura 4.20: A´ngulo Q.
El va´stago cuenta con un cuello con forma de cono de 12mm en la parte proximal
y 14mm en la parte distal (Figura 4.21). El cono, de 10mm de largo, se introduce
en la cabeza 5mm, quedando los otros 5mm fuera de la misma.
Figura 4.21: Cono 12-14mm.
El anclaje entre la cabeza y el va´stago se produce en la cavidad que presenta la




Figura 4.22: Anclaje de la cabeza en el va´stago mediante el cono 12-14
Los componentes acetabulares se simulara´n en el siguiente punto con cuatro
a´ngulos de inclinacio´n diferentes, 35o, 45o, 55o y 65o ya que en las intervenciones de
reemplazo proste´tico de cadera, el cirujano puede disponer el componente acetabular
con cualquiera de estos. Este a´ngulo de inclinacio´n del inserto se define como el a´ngu-
lo entre el plano de la cara de la copa acetabular y el plano frontal anato´mico (eje
transversal). En la figura 5.36 se muestra un ejemplo del a´ngulo de inclinacio´n de 45o
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Figura 4.23: A´ngulo de 45 grados de la cu´pula con respecto el eje horizontal.
4.2. Simulacio´n mediante el Me´todo de los Ele-
mentos Finitos
La simulacio´n del modelo se ha obtenido mediante el me´todo de los elementos
finitos. Los me´todos nume´ricos se encargan de disen˜ar algoritmos de aproximacio´n
matema´tica para simular procesos matema´ticos ma´s complejos aplicados a procesos
del mundo real. Con el desarrollo de los ordenadores y el poder de la computacio´n,
se abren nuevas posibilidades en la resolucio´n de problemas complejos. En la actua-
lidad cualquier ordenador personal puede solucionar en unos minutos sistemas que
hace 50 an˜os necesitaban dos semanas de trabajo.
El Me´todo de los Elementos Finitos es el me´todo nume´rico ma´s potente aplicable
al ana´lisis de estructuras de cualquier tipo, sometidas a solicitaciones meca´nicas y
te´rmicas tanto estacionarias como transitorias.
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La Teor´ıa de la Elasticidad establece para un problema dado las relaciones ma-
tema´ticas en forma diferencial, y plantea su integracio´n cerrando el problema con
condiciones iniciales y de contorno para obtener las funciones que definen las va-
riables representativas del comportamiento de la estructura. El Me´todo de los Ele-
mento Finitos trata de una simplificacio´n de dichas ecuaciones, puesto que su forma
diferencial se sustituye por un conjunto discreto de ecuaciones y de sus respectivas
condiciones de contorno para su posterior resolucio´n. En funcio´n del nu´mero de estas
ecuaciones sera´ necesario o no implementar el problema para su resolucio´n compu-
tarizada. Para el estudio de este trabajo sera´ necesario implementar el problema en
el ordenador.
La discretizacio´n del problema en el caso de un medio continuo se lleva a cabo me-
diante un proceso de modelizacio´n para convertirlo en un nu´mero finito de elementos
ensamblados entre s´ı en puntos llamados nodos, el planteamiento de las ecuaciones
de desplazamientos para dichos nodos y la imposicio´n de las condiciones de contorno
apropiadas en te´rminos de compatibilidad de desplazamiento nodal.
De la resolucio´n del mismo como un todo, se obtendra´ el campo de desplazamientos
para cada uno de los nodos y, a partir de e´l y si fuera necesario, el campo de tensiones.
El comportamiento en el interior del elemento se interpolara´ a partir de los des-
plazamientos nodales mediante las llamadas funciones de forma.
Segu´n este planteamiento, los errores se debera´n principalmente a la aproxima-
cio´n del dominio, la aproximacio´n del comportamiento en el interior de cada elemento
y la precisio´n aritme´tica usada en la resolucio´n del sistema de ecuaciones mediante
me´todos nume´ricos.
El programa que se ha utilizado para el ana´lisis mediante elementos finitos ha si-
do Ansys Workbench. La herramienta ANSYS, fundada en 1970 (Swanson Analysis
Systems, Inc.), desarrolla y presta soporte a la ingenier´ıa introduciendo nuevos me´to-
dos para conseguir productos y procesos de fabricacio´n ma´s innovadores, logrando
una reduccio´n tanto de los costes como del tiempo invertido hasta la comercializa-
cio´n del producto. Con programas de elementos finitos destinados a la simulacio´n,
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se predicen co´mo funcionara´ y reaccionara´ determinado producto bajo un entorno
real. ANSYS es un programa de elementos finitos que originalmente ofrece solucio-
nes para resolver ana´lisis esta´ticos lineales. Sucesivamente se han ido introduciendo
mo´dulos con los que este programa es capaz de resolver adema´s problemas dina´mi-
cos no lineales. Los principales mo´dulos de ANSYS son: Multiphysics, Mechanical,
Structural, Professional, Design Space, Emag (simulaciones Electromagne´ticas), Pa-
ramesh (mallas adaptativas), LSDYNA y Educational.
Ansys consta de un preprocesador y post-procesador para poder introducir tanto
la geometr´ıa como condiciones de contorno, analizando posteriormente los resulta-
dos obtenidos.
Se ha realizado un ana´lisis estructural esta´tico de grandes deformaciones.
Debido a que existe friccio´n en el modelo a analizar, entre la cabeza y el inserto, nos
encontramos ante un modelo no lineal. Por tanto, se utilizara´ un me´todo iterativo
que obtenga una solucio´n aproximada de la ecuacio´n nodal de equilibrio de fuerzas.
P − I = 0
El me´todo que se ha utilizado, ha sido el de Newton-Raphson. Se seguira´ una secuen-
cia de pasos, subdivididos en incrementos de tiempo en los que se determinara´ ite-
rando. Si no es posible encontrar dicha solucio´n, se volvera´ a intentar reduciendo
el valor de la fuerza aplicada en ese incremento ∆t. Pero si tras varios intentos la
solucio´n sigue sin ser factible, Ansys termina el ana´lisis y el modelo no llega a con-
verger.
El criterio de evaluacio´n de la convergencia del modelo se basa en la ecuacio´n de
equilibrio de fuerzas en los nodos, que se linealiza y se resuelve tratando de minimizar
los residuos R(u).
R(u) = P − I
Normalmente R(u) 6= 0, pero idealmente, el residuo del balance de fuerzas debe ser
R(u) = 0 para un sistema que este´ en equilibrio.
En la simulacio´n del modelo se determina un valor lo suficientemente pequen˜o
para que el resultado tenga un error despreciable. Este valor es el Criterio (l´ınea azul
de la figura 4.24) y el valor de convergencia de la fuerza (l´ınea morada de la figura
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4.24) se tienen que ajustar a las cargas aplicadas y debe ser menor que el criterio
para aceptar la convergencia residual de la fuerza de una iteracio´n i de equilibrio
como se muestra en la figura 4.24.[27]
Figura 4.24: Convergencia de la solucio´n mediante Newton Raphson.
El ana´lisis esta´tico estructural en Ansys se divide en las seis partes que se mues-
tran en la figura 4.25. Cada una de estas partes se definen en los siguientes puntos.
Figura 4.25: Interfaz Ansys Workbench.
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4.2.1. Definicio´n de materiales
La primera parte de la simulacio´n en Ansys, “Engineering Data”, contiene la
librer´ıa de los materiales de Ansys, pero esta no incluye los materiales que se han
usado en este modelo. Todos los materiales en el modelo FE se importaron manual-
mente, modelados como homoge´neos, isotro´pico y linealmente ela´stico, an˜adiendo
las propiedades de densidad, mo´dulo de Young y coeficiente de Posisson segu´n las
normas [21, 22, 23, 24]. En la siguiente figura 4.26 se muestran las propiedades de
los materiales.
Figura 4.26: Propiedades de Ti6Al4V, CoCrMo, UHMWPE, ZrO2 en Ansys Work-
bench
.
Los materiales que se le asignan a cada pieza del modelo son:
Para la cabeza: cera´mica y CoCrMo
Para el inserto: UHMWPE y cera´mica
Para la cu´pula: Ti6Al4V
Geometr´ıa
En segundo lugar, se ha importado la geometr´ıa desde el programa de disen˜o
Autodesk Inventor en formato .xb.
Para el ana´lisis mediante elementos finitos se ha simplificado el modelo de los compo-
nentes acetabulares y femorales. En la parte acetabular se han quitado los agujeros
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de los tornillos de la cu´pula y las lengu¨etas de anclaje, ya que esto supondr´ıa un
aumento del consumo y tiempo computacional, aprovechando de esta forma todas
las capacidades del ordenador para la zona de intere´s a estudiar, contacto entre la
cabeza y el inserto. La simplificacio´n de los componentes femorales ha consistido en
suprimir el va´stago.
En la figura 4.27 se muestra el modelo de la articulacio´n de la cadera que se
importa en Ansys, sobre el que se van a analizar las presiones y deformaciones del
inserto.
Figura 4.27: Modelo analizado en Ansys Workbench
En la seccio´n “Geometry” de Ansys se define la cu´pula y inserto como una sola
parte, para que los nodos de la malla coincidan, y adema´s, se establezcan contacto
tipo Bonded.
4.2.2. Mallado y estudio de convergencia
En tercer lugar, se procede al mallado del modelo. Cada uno de los mo´dulos de
la pro´tesis cuenta con una densidad de malla diferente.
La copa acetabular presenta un mallado de tipo tetrae´drico con un taman˜o de
6mm y 1093 elementos.
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El inserto se han mallado con malla hexae´drica obteniendo 11980 elementos
tras haber hecho el estudio de convergencia.
La cabeza tiene una malla hexae´drica con un nu´mero de 13699 elementos tras
haber hecho el estudio de convergencia.
Como se ha comentado en apartados anteriores, el contacto entre la cabeza y
el inserto sera´ la zona de intere´s de las simulaciones, por tanto, se ha realizado un
estudio de convergencia de mallado modificando la densidad de la malla en la zona
de contacto, hacie´ndola cada vez ma´s fina y por tanto aumentando el nu´mero de
elementos de la misma hasta que las presiones se convierten en constante con el
aumento de la densidad de la malla.
El estudio de convergencia se ha realizado en la pro´tesis con cabeza de 32mm, a´ngulo
de inclinacio´n de 45o y el par de material ZrO2-UHMWPE.
Estableciendo un criterio del 5 %, el valor de convergencia se encuentra en el tercer
valor simulado (Figura 4.28), aunque hicieron falta cinco simulaciones para compro-
bar que la presio´n ma´xima no segu´ıa cambiando al aumentar el nu´mero de elementos.
Figura 4.28: Estudio de convergencia de mallado
Tras haber realizado la convergencia, el taman˜o de mallado en el contacto se
corresponde con 1mm y el nu´mero total de elementos de la pro´tesis es de 26772
como se puede ver en la figura 4.29.
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Figura 4.29: Mallado del modelo
4.2.3. Contacto
La conexio´n de contacto entre la cabeza y el inserto es friccional, lo que lo con-
vierte en un modelo no lineal, como se ha comentado al principio de este cap´ıtulo.
Los coeficientes de friccio´n entre los pares de materiales simulados son de: 0,09, 0,087
y 0,04 para los contactos entre ZrO2-UHMWPE, ZrO2-ZrO2, CoCrMo-UHMWPE
respectivamente. [25, 26]
El me´todo de formulacio´n usado ha sido Augmented Lagrange, donde la fuerza
calculada en el punto de deteccio´n de contacto es (4.1).
Fnormal = Knormal ∗Xpenetration + λ (4.1)
Para una fuerza de contacto finita Fnormal, hay un concepto de contacto rigi-
dez Knormal. Cuanto mayor sea la rigidez de contacto, menor sera´ la penetracio´n
Xpenetration, como se muestra en la figura 4.30.
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Figura 4.30: Penetracio´n entre los cuerpos en contacto [27]
Lambda es un te´rmino calculado internamente que aumenta la fuerza de ca´lcu-
lo basado en el me´todo de pure-penalty. El propo´sito del aumento es para reducir
la sensibilidad de contact stiffness. En igualdad de condiciones, el me´todo de Aug-
mented Lagrange deben producir menos penetracio´n que el me´todo de pure-penalty,
pero puede ser que tome ma´s iteraciones para converger.
El valor o´ptimo para contact stiffness en estos me´todos es el que genera un
resultado convergente en un nu´mero razonable de iteraciones con una penetracio´n
resultante (o deslizamiento ela´stico en la direccio´n tangencial) que esta´ dentro de
la tolerancia aceptable. A menudo, un valor o´ptimo variara´ a medida que avanza
a trave´s de la carga. Para mejorar la convergencia, se ha modificado el valor de
contact stiffnes manualmente mediante la definicio´n de un factor de 0,1 por el que se
multiplica la rigidez, actualiza´ndose en cada iteracio´n. La restriccio´n del tratamiento
de la interfaz es el ajuste al entrar en contacto ambos cuerpos. [27]
En las simulaciones entre ZrO2-ZrO2,, debido a que se produce un contacto entre
dos materiales ma´s r´ıgidos, se ha usado un me´todo de deteccio´n de contacto Nodal-
Normal to targed, contacto nodo-superficie. El me´todo de deteccio´n de los elementos
de contacto que tiene el programa por defecto es en los puntos de Gauss, implicando
problemas de contacto, por lo que se mejoro´ la robustez de la interfaz de contactos,
cambiando el me´todo de deteccio´n de puntos de Gauss a los nodos.[32]
El contacto entre el inserto y la cu´pula es de tipo bonded ya que se encuentran
anclado por press-fit como se ha comentado en puntos anteriores.
54
4.2. SIMULACIO´N MEDIANTE EL ME´TODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
4.2.4. Cargas y condiciones de contorno
El modelo estructural esta´tico presenta una carga de 2500N aplicada en el cen-
tro de la cabeza femoral. Las cargas puntuales aplicadas a los nodos del modelo de
elementos finitos deben ser tales que hacen el mismo trabajo a la estructura que
la carga distribuida. Alex Lennon sugirio´ que si no hay intere´s en el estudio de las
tensiones en la cabeza del implante, entonces es suficiente utilizar una carga concen-
trada en un solo nodo, proporcionando la posicio´n correcta, en este caso, el centro
de la esfera y la l´ınea de accio´n se modela en el eje longitudinal hacia arriba.
El diagrama esquema´tico de la carga aplicada al modelo de elementos finitos se
muestra en la figura 4.31. Esa carga se aplica en la mayor´ıa de los estudios de ten-
siones y presiones de pro´tesis de cadera. [28]
Se fija la cara externa de la cu´pula, ya que esta va anclada a la pelvis y se
restringe el movimiento de la cabeza femoral, permitiendo este solo en el eje donde
se aplica la carga.






En este cap´ıtulo en primer lugar se presentara´n los resultados de la movilidad de
los modelos creados en Autodesk inventor con tres taman˜os de cabeza diferentes.
Tambie´n se mostrara´n los resultados de la u´ltima parte del ana´lisis esta´tico es-
tructural de Ansys Workbench.
Todos los resultados que se presentan en este punto se han obtenido mediante las
especificaciones de geometr´ıa, mallado, condiciones iniciales y de contorno que se
han descrito en el apartado 4.2 Simulacio´n mediante elementos finitos.
En todos los casos de las simulaciones se usaran las mismas condiciones para poder
hacer comparaciones a partir de los mismos.
Los resultados de las ma´ximas presiones de contacto y deformaciones totales induci-
das sobre la copa de UHMWPE y ZrO2 se presentara´n para las diferentes geometr´ıas
y materiales en la cabeza, as´ı como a´ngulo de inclinacio´n entre el componente ace-
tabular y el eje transversal.
En la presentacio´n de los resultados de las presiones de contacto, la comparacio´n
se establece por a´ngulo de inclinacio´n para poder apreciar la diferencia de distribu-
ciones de la misma con un mismo par de material. Mientras que las deformaciones
se compararan dentro de un mismo a´ngulo con los distintos pares de materiales,
debido a que existe una clara comparacio´n de deformaciones con diferentes pares de









Con una escala aumentada 77 veces, en la figura 5 se puede apreciar co´mo con el
inserto de UHMWPE se produce ma´s deformacio´n que con el inserto de cera´mica.
Por tanto, en el apartado de deformaciones se presentara´n los resultados de las
deformaciones en el inserto con los distintos pares de materiales.
5.1. Movilidad con diferentes taman˜os de cabeza
Se ha medido en el modelo 3D la movilidad de la pro´tesis en el plano frontal,
definida esta como el rango de movimiento desde que el cuello del va´stago toca a
la componente acetabular en la zona medial hasta que lo hace en la zona lateral,
habie´ndose hecho esto para loa dia´metros de cabeza de 28, 32 y 44mm.
Figura 5.1: Rango de movilidad para pro´tesis con 28 mm de dia´metro.
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Figura 5.2: Rango de movilidad con cabeza de 32mm de dia´metro.
Figura 5.3: Rango de movilidad con cabeza de 44mm de dia´metro.
Cuando la cabeza presenta un mayor dia´metro, la articulacio´n permite mayor
rango de movimiento articular como se muestra en las figuras 5.1, 5.2, 5.3. [20]
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5.2. Cabeza de 28mm
5.2.1. Presiones de contacto
En el primer modelo de articulacio´n de la cadera que se ha analizado es el modelo
con cabeza de 28mm.
En primer lugar se muestra la distribucio´n de presiones en el par de material ZrO22-
UHMWPE en los cuatro a´ngulos de inclinacio´n del componente acetabular (Figura
5.4).
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.4: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 28mm con el par ZrO2-
UHMWPE.
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Como se puede ver en la figura 5.4, a medida que aumenta el a´ngulo, la presio´n
de contacto pasa de estar en el centro de la cabeza al extremo de la esfera, haciendo
que cada vez haya menos presio´n en la parte inferior de esta.
En la figura 5.5 se representa mediante una gra´fica los valores de presio´n ma´xima
en el inserto de UHMWPE con cabeza de ZrO2 en cada uno se los a´ngulos de
inclinacio´n del componente acetabular.
Figura 5.5: Presio´n de contacto con ZrO2-UHMWPE con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n.
En la figura 5.5, se aprecia la presio´n de contacto en la pro´tesis de 28mm de
cabeza femoral aumenta a medida que aumenta el a´ngulo de inclinacio´n.
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Bajo las mismas condiciones y en la misma geometr´ıa, se muestran los resultados
con ZrO2 en la cabeza y ZrO2 en el inserto obtenie´ndose las siguientes distribuciones
de presiones (Figura 5.6).
(a) a 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.6: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 28mm con el par ZrO2−ZrO2
Con el par de materiales ZrO2-ZrO2 se aprecia como a medida que aumenta el
a´ngulo de inclinacio´n, las presiones de contacto se distribuyen a los extremos.
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Se han representado las ma´ximas presiones de contacto en el inserto con el par
de material ZrO2-ZrO2 en cada uno de los a´ngulos como se puede ver en la figura
5.7
Figura 5.7: Presio´n de contacto con ZrO2 − ZrO2 con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n.
En la figura 5.7 se puede apreciar una tendencia a aumentar la presio´n de contacto
proporcionalmente con los a´ngulos de inclinacio´n, pero la menor presio´n de contacto
se establece con el a´ngulo de 45 grados y no con el menor de estos (35o).
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El u´ltimo par de materiales a utilizar en la cabeza de 28mm es CoCrMo en la
cabeza y UHMWPE en el inserto obtenie´ndose los resultados mostrados en la figura
5.8.
(a) a 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.8: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 28mm con el par CoCrMo-
UHMWPE.
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Al igual que ocurr´ıa con los pares de materiales ZrO2-UHMWPE, se presenta
una clara variacio´n de las presiones de contacto en la zona de la esfera, desde el
centro de la misma con 35 grados al extermo con 65 grados. Como consecuencia de
este aumento de presiones en el extremo de la esfera, se produce
En la figura 5.9 se representan las presiones de contacto en los cuatro a´ngulos
simulados en la cabeza de 28mm con el par de materiales CoCrMo-UHMWPE.
Figura 5.9: Presio´n de contacto con CoCrMo-UHMWPE con 35, 45, 55 y 65 grado
de inclinacio´n.
En la figura 5.9 al igual que se mostraba en los pares de materiales anteriormente
analizados, se produce un gran incremento de las presiones de contacto conforme se
aumenta el a´ngulo de inclinacio´n de la posicio´n del componente acetabular.
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Se superponen las ma´ximas presiones de contacto en los cuatro a´ngulos con los
tres pares de materiales analizados anteriormente (Figura 5.10),
Figura 5.10: Comparacio´n de los tres pares de materiales con 28mm de cabeza.
En la figura anterior se puede observar que con los tres pares de materiales las
presiones aumentan al aumentar los a´ngulos de inclinacio´n del componente acetabu-
lar, como se ha comentado, pero adema´s se puede establecer una comparacio´n entre
los tres materiales.
Las presiones de contacto en el contacto ZrO2-ZrO2, es casi el doble que la presio´n
de contacto en los pares de materiales donde el inserto es de UHMWPE. Adema´s
de esto, se observa, que aunque la diferencia sea casi despreciable, con inserto de
UHMWPE, la menor presio´n se produce con la cabeza de ZrO2.
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5.2.2. Deformaciones
Una vez obtenidos los resultados de las presiones de contacto entre la cabeza y
el inserto, se muestran los resultados de las deformaciones obtenidas en la cara del
inserto del mismo modelo, cabeza de 28mm comparando las deformaciones en los
diferentes pares de materiales en cada uno de los a´ngulos.
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.11: Deformacio´n total del inserto con cabeza de 28mm a 45 grados.
En la figura 5.11 se muestran las deformaciones totales en el inserto con 35 grados
de inclinacio´n con los tres pares de materiales. La deformacio´n se muestra aumen-
tada 77 veces la escala original. La mayor deformacio´n se produce con insertos de
UHMWPE, siendo en insertos de cera´mica casi despreciable.
Figura 5.12: Comparacio´n de las deformaciones con cabeza de 28mm a 35 grados.
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En la figura 5.11 se grafican las deformaciones en el inserto. La mayor deforma-
cio´n se produce en el inserto de UHMWPE con diferencia casi despreciables entre la
cabeza de ZrO2 y la cabeza de CoCrMo, siendo mı´nimamente mayor la deformacio´n
con la cabeza de CoCrMo que con ZrO2. Tambie´n se puede apreciar como ya se
comento´ con la figura 5.12 que en el inserto de cera´mica la deformacio´n es casi nula.
A continuacio´n se vuelven a analizar las deformaciones en el inserto con los tres
pares de materiales, pero en este caso, se analizan con el a´ngulo de 45 grados. En la
figura 5.13 se muestran dichas deformaciones aumentadas 77 veces la escala real.
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.13: Deformacio´n total del inserto, con cabeza de 28mm a 45 grados.
Figura 5.14: Comparacio´n de las deformaciones con cabeza de 28mm a 45 grados
Tanto en la figura5.13 como en la figura 5.14, se aprecia claramente que la ma´xima
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deformacio´n se produce con la cabeza femoral de CoCrMo y el inserto de UHMW-
PE.
Con un a´ngulo de inclinacio´n de 35o, como se mostraba en el caso anterior, la defor-
macio´n menor se produce con inserto de ZrO2 y la mı´nima con inserto de UHMWPE
y cabeza de CoCrMo, pero en este caso, la diferencia de deformaciones con inserto
de UHMWPE es ma´s clara para las distintas cabezas.
Las siguientes deformaciones que se presentan se corresponden con un a´ngulo de
inclinacio´n de 55o aumentando tambie´n la escala 77 veces la escala real (Figura 5.15).
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.15: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 28mm a 55 grados.
Figura 5.16: Comparacio´n de las deformaciones con cabeza de 28mm a 55 grados
Como se observa en las figuras 5.15 y 5.16, a 55 grados ocurre lo mismo que
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a 35o, aunque la ma´xima deformacio´n ocurre con la cabeza de CoCrMo y inserto
de UHMWPE, tambie´n hay una gran deformacio´n con cabeza de ZrO2 ya que la
diferencia de deformacio´n en el inserto de UHMWPE es casi despreciable con ambas
cabezas.
El u´ltimo a´ngulo de inclinacio´n con el que se analizan las deformaciones en la
cabeza de 28mm es de 65 grados. Las deformaciones se muestran escaladas 77 veces
la escala original en la figura 5.17.
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.17: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 28mm a 65 grados.
Figura 5.18: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 13mm a 65 grados
Tanto en la figura 5.17 como en figura 5.18, se aprecia una deformacio´n des-
preciable con inserto de cera´mica como ocurr´ıa en los resultados analizados con
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a´ngulos inferiores. En este caso la ma´xima deformacio´n tambie´n ocurre en el inserto
de UHMWPE con cabeza de CoCrMo.
En la siguiente figura se representan las deformaciones del inserto del modelo
con cabeza de 28mm con los distintos materiales en los cuatro a´ngulos posibles.
Figura 5.19: Comparacio´n de las deformaciones con los diferentes materiales en
funcio´n de los a´ngulos.
Como se muestra en la figura 5.19 donde se comparan todos los resultados de
deformaciones producidos en los insertos de los modelos con cabeza de 28mm. Las
deformaciones en el inserto de UHMWPE son siempre mayores que en el inserto de
ZRO2 como se ha comentado con los resultados anteriores. Adema´s de esto, tambie´n
se compara con los cuatro a´ngulos de inclinacio´n del componente acetabular. Se
observa que con a´ngulos mayores las deformaciones tambie´n aumentan.
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5.3. Cabeza de 32mm
5.3.1. Presiones de contacto
En este apartado se presentan las soluciones para el modelo con cabeza de 32mm.
En la figura 5.20 se muestra la distribucio´n de las presiones de contacto en el par de
material cera´mica-UHMWPE desde 35o a 65o.
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.20: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 32mm con el par ZrO2-
UHMWPE
72
5.3. CABEZA DE 32MM
Con el par ZrO2-UHMWPE, la ma´xima presio´n de contacto esta´ ma´s cerca del
extremo a medida que el a´ngulo es mayor, liberando de presiones la parte inferior
de la cabeza.
En la figura 5.10 se representa en modo de gra´fica los valores de las presiones
ma´ximas en el inserto de UHMWPE en cada uno de los a´ngulos de inclinacio´n
Figura 5.21: Presio´n de contacto con ZrO2-UHMWPE con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 32mm
Como se muestra en la figura 5.21, con la cabeza de 32mm ocurre lo mismo que
con la de 28mm. La presio´n de contacto aumenta a medida que aumenta el a´ngulos
de inclinacio´n.
En la figura 5.22 ocurre se presentan los resultados de haber simulado las presiones
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en los distintos a´ngulos con los pares de materiales cera´mica-cera´mica.
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.22: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 32mm con el par ZrO2-ZrO2
En la figura 5.22 se puede ver co´mo la zona del contacto afectado por la presio´n,
no so´lo se va ampliando, sino que sus valores van aumentando.
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En la siguiente figura 5.23 se representan las ma´ximas presiones de contacto en
el inserto con el par de material cera´mica-cera´mica en cada uno de los a´ngulos de
inclinacio´n.
Figura 5.23: Presio´n de contacto con ZrO2 − ZrO2 con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 32mm.
En la figura 5.23 se aprecia la tendencia a aumentar la presio´n en el contacto
conforme aumenta el a´ngulo. En este caso el mayor incremento se produce entre la
cabeza de 45 grados y la de 55 grado.
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Las presiones mostradas en la figura 5.24 se corresponden con el par de material
CoCrMo-UHMWPE.
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.24: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 32mm con el par CoCrMo-
UHMWPE
La distribucio´n de presiones que se presentan en la figura 5.24 son muy parecido
a los resultados obtenidos de las presiones de contacto con los pares de materiales
ZrO2-UHMWPE. Esta distribucio´n se corresponde con una variacio´n de la zona
afectada por la presio´n en funcio´n del a´ngulo de inclinacio´n.
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En la figura 5.25 se representa en forma de gra´fica las presiones de contacto para
el par de materiales CoCrMo-UHMWPE.
Figura 5.25: Presio´n de contacto con cocrmo-uhmwpe con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 32mm
La figura 5.25, refleja los mismos resultados que se apreciaban en la figura 5.24.
Un claro aumento de las presiones en el contacto cabeza-inserto comparando con
a´ngulo de inclinacio´n cada vez mayor.
En la figura 5.26, se superponen las ma´ximas presiones de contacto en los cuatro
a´ngulos de inclinacio´n estudiados con los tres pares de materiales.
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Figura 5.26: Comparacio´n de las deformaciones con los diferentes materiales en
funcio´n de los a´ngulos.
En la figura 5.26, se observa que en los tres pares de materiales, existe menor
presio´n de contacto con 35 grados de inclinacio´n. Adema´s de esto podemos la com-
paracio´n entre los materiales, donde se aprecia que las presiones de contacto son
mayores en el par cera´mica-cera´mica, siendo hasta la mitad de la presio´n en algunos
casos con inserto de UHMWPE. Con ZrO2-UHMWPE y CoCrMo-UHMWPE son
muy parecidas, pero se producen mayores tensiones con CoCrMo-UHMWPE.
5.3.2. Deformaciones
A continuacio´n, se analizan las deformaciones obtenidas en el inserto de la pro´te-
sis con 32mm de cabeza y comparando con los tres pares de materiales en cada uno
de los a´ngulos de inclinacio´n.
En la figura 5.27, se muestra la distribucio´n de las deformaciones en la cara del
inserto con los tres pares de materiales a 35o de inclinacio´n con una escala aumentada
77 veces.
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.27: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 32mm a 35 grados.
En la figura 5.27 se aprecia como la deformacio´n es mayor en la pro´tesis que
tiene como material de inserto UHMWPE. A pesar de que la figura 5.27 tiene un
factor de escala de 77, en la figura 5.27 (b) que corresponde con la deformacio´n en
inserto de cera´mica.
En la figura 5.28 se muestran los valores de deformacio´n en mil´ımetros.
Figura 5.28: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 11mm a 35 grados
Como se apreciaba en la figura 5.27, la pro´tesis con inserto de cera´mica presenta
una deformacio´n casi despreciable.
Las deformaciones en el inserto se vuelven a analizar con los tres pares de mate-
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riales pero en el a´ngulo de inclinacio´n de 45o.
En la figura 5.29 se muestran las deformaciones con un factor de escala aumentado
77 veces.
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.29: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 32mm a 45 grados.
Figura 5.30: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 11mm a 45 grados
En las figuras 5.29 y 5.30 se muestra que las ma´ximas deformaciones se producen
con inserto de UHMWPE y cabeza de CoCrMo.
Los siguientes resultados de deformacio´n se corresponden con un a´ngulo de 55o
(Figura 5.31).
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.31: Deformacio´n total del inserto, con cabeza de 32mm a 55 grados
La siguiente figura 5.31 muestra los valores correspondientes a la deformacio´n
producida en el inserto a 55o de inclinacio´n.
Figura 5.32: Comparacio´n de las deformaciones con la cabeza de 32mm a 55 grados
El u´ltimo a´ngulo de inclinacio´n donde se analizan la deformaciones en la cabeza
de 32mm es de 65 grados. Las deformaciones mostradas en la figura 5.33 tienen apli-
cado un factor de escala aumentado 77 veces, para que se aprecie el desplazamiento
producido como causa de la deformacio´n.
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.33: Deformacio´n total del inserto, con cabeza de 32mm a 65 grados
Los mismos resultados de la figura 5.33, se muestran en la figura 5.35.
Figura 5.34: Comparacio´n de las deformaciones con la cabeza de 32mm a 65 grados
En la siguiente gra´fica se representan las deformaciones en el inserto del modelo
con la cabeza de 32mm comparando en los distintos a´ngulos cada uno de los tres
pares de materiales.
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Figura 5.35: Comparacio´n de las deformaciones con los diferentes materiales en
funcio´n de los a´ngulos.
En la figura 5.35 se puede ver que las deformaciones aumentan conforme au-
menta el a´ngulo de inclinacio´n, al igual que ocurr´ıa en las presiones de contacto,
independientemente del par de material que se utilice. Adema´s de esto tambie´n se




5.4. Cabeza de 44mm
5.4.1. Presio´n de contacto
Se procede al estudio de la pro´tesis de 44mm de dia´metro de cabeza, para poder
establecer comparaciones con respecto las pro´tesis de dia´metros de cabeza conven-
cionales (28 y 32mm).
En la primera figura se muestra la distribucio´n de presiones en el par de materiales
cera´mica-UHMWPE en los cuatro a´ngulos de inclinacio´n del componente acetabular.
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.36: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 44mm con el par ZrO2-
UHMWPE
Como se observa en la figura 5.36, conforme aumenta el a´ngulo de inclinacio´n
tambie´n aumenta la presio´n, adema´s de que esta se concentre en los extremos de la
esfera.
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En la figura 5.37, se representa gra´ficamente los valores de presiones ma´ximas en
el inserto de UHMWPE con la cabeza de cera´mica en cada a´ngulo de inclinacio´n.
Figura 5.37: Presio´n de contacto con cocrmo-uhmwpe con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 44mm.
En la figura 5.37 se aprecia el aumento de la presio´n de contacto en la pro´tesis
de 32mm como consecuencia del aumento del a´ngulo.
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Con las mismas condiciones y en la misma geometr´ıa se muestran los resultados
con cera´mica-cera´mica obtenie´ndose las distribuciones de presiones que se muestran
en la figura 5.38.
(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.38: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 44mm con el par ZrO2−ZrO2
En la figura 5.38 las presiones de contacto tambie´n se localizan en los extremos
con grandes a´ngulos.
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Representando las ma´ximas presiones de contacto en el inserto con el par de
material cera´mica-cera´mica se ve la diferencia de presiones en los distintos a´ngulos
como se muestra en la siguiente figura.
Figura 5.39: Presio´n de contacto con ZrO2 − ZrO2 con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 44mm.
Hay una tendencia a aumentar la presio´n de contacto conforme se aumentan los
a´ngulos de inclinacio´n como se muestra en la figura 5.39.
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(a) 35 grados (b) 45 grados
(c) 55 grados (d) 65 grados
Figura 5.40: Ma´x. presio´n de contacto en la cabeza de 44mm con el par CoCrMo-
UHMWPE
Se presentan las presiones en la cabeza de 44mm con el par CoCrMo-UHMWPE
como se muestra en la siguiente figura.
Como ocurre con los pares de materiales cera´mica-UHMWPE, existe una clara va-
riacio´n de las presiones de contacto en la zona de la esfera, que se distribuyen desde
el centro de la misma con el menor de los a´ngulos, hasta el extremo con 65 grados.
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En la siguiente figura se representan las presiones de contacto en los cuatro
a´ngulos simulados con CoCrMo-UHMWPE.
Figura 5.41: Presio´n de contacto con cocrmo-uhmwpe con 35, 45, 55 y 65 grado de
inclinacio´n en cabeza de 44mm.
Conforme se aumenta el a´ngulo, no solo se desplazan las presiones al extremo de
la esfera, sino que tambie´n sufren un aumento gradual de la misma.
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En la siguiente figura, se muestran las ma´ximas deformaciones en cada uno de
los a´ngulos con los distintos pares de materiales, la misma comparaciones que se
establece con presiones de contacto.
Figura 5.42: Comparacio´n de los tres pares de materiales con 44mm de cabeza de
fe´mur.
Las presiones en la pro´tesis con dia´metro de 44mm siguen las mismas tendencias,
aumentan conforme aumenta el a´ngulo, y son mayores para los insertos cera´micos.
5.4.2. Deformaciones
A continuacio´n, se analizan las deformaciones con 44mm de cabeza
En la figura que se muestra a continuacio´n se muestran las deformaciones aumenta-
das por un factor de escala de 77, para los tres pares de materiales con el a´ngulo de
35o.
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.43: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 44mm a 35 grados
En la siguiente figura se muestran las deformaciones totales en el inserto con el
a´ngulo de 35o. La mayor se estas se produce con los insertos de UHMWPE, como
ocurr´ıa en los casos anteriores.
Figura 5.44: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto con cabeza de 44mm a
35 grados.
En la figura que se muestra a continuacio´n se comparar las deformaciones con
tres pares de materiales en el a´ngulo de inclinacio´n de 45o.
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.45: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 44mm a 45 grados
La siguiente figura muestra los valores de la figura 5.45, donde se aprecia que la
ma´xima deformacio´n se produce con CoCrMo-UHMWPE.
Figura 5.46: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 5mm a 45 grados.
La siguiente figura muestra las deformaciones totales producidas en el inserto
multiplicadas por un factor de escala de 77.
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(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.47: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 44mm a 55 grados
En la figura 5.48 se representan las ma´ximas deformaciones producidas en el
inserto con los tres pares de materiales a 55o de inclinacio´n.
Figura 5.48: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 5mm a 55 grados.
La figura 5.49 se presentan las deformaciones en la cabeza de 44mm a 65 grados.
(a) ZrO2-UHMWPE (b) ZrO2 − ZrO2 (c) CoCrMo-UHMWPE
Figura 5.49: Deformacio´n total del inserto, con cabeza femoral de 44mm a 65 grados
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La figura que se muestra a continuacio´n contiene los valores de las deformaciones
producidas en los tres pares de materiales con e mayor de los a´ngulos.
Figura 5.50: Comparacio´n de las deformaciones en el inserto de 5mm a 65 grados.
Esta u´ltima gra´fica de deformaciones en la pro´tesis con cabeza de 44mm recoge la
informacio´n de dichas presiones en los cuatro a´ngulos con los tres pares de materiales.
Figura 5.51: Comparacio´n de las deformaciones en los diferentes materiales en fun-
cio´n de los a´ngulos.
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5.5. Comparacio´n de los tres taman˜os
En esta seccio´n se comparara´ tanto presiones de contacto como deformaciones
producidas con los distintos a´ngulos de inclinacio´n y distintos dia´metros de cabeza.
5.5.1. Presiones de contacto
La figura que se muestran a continuacio´n compara con el par de material cera´mica-
UHMWPE, las presiones de contacto con diferentes taman˜os de cabeza en los cuatro
a´ngulos.
Figura 5.52: Comparacio´n de las presiones de contacto en el par ZrO2-UHMWPE
con los tres taman˜os de cabeza femoral y cuatro a´ngulos de inclinacio´n.
La siguiente figura establece la comparacio´n de las presiones de contacto en




Figura 5.53: Comparacio´n de las presiones de contacto en el par ZrO2 − ZrO2 con
los tres taman˜os de cabeza femoral y cuatro a´ngulos de inclinacio´n.
En la figura 5.54 se compara con el tercer par de material, CoCrMo-UHMWPE,
las presiones de contacto en todos los a´ngulos con los tres taman˜os de cabeza
Figura 5.54: Comparacio´n de las presiones de contacto en el par CoCrMo-UHMWPE
con los tres taman˜os de cabeza femoral y cuatro a´ngulos de inclinacio´n.
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5.5.2. Deformaciones
A continuacio´n, se muestran tres gra´ficas donde se compara, dentro del mismo
par de material, las deformaciones con diferentes taman˜os de cabeza e inclinacio´n.
La figura que se muestran a continuacio´n compara don el par de material cera´mica-
UHMWPE, la deformacio´n ma´xima con diferentes taman˜os de cabeza en los cuatro
a´ngulos.
Figura 5.55: Comparacio´n de las deformaciones en el par ZrO2-UHMWPE con los
tres taman˜os de cabeza femoral y cuatro a´ngulos de inclinacio´n.
La siguiente figura establece la comparacio´n de las deformaciones en los tres
taman˜os de cabeza y los cuatro a´ngulos con el par de material cera´mica-cera´mica.
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Figura 5.56: Comparacio´n de las deformaciones en el par ZrO2 −ZrO2 con los tres
taman˜os de cabeza femoral y cuatro a´ngulos de inclinacio´n.
En la figura 5.57 se compara con el tercer par de material, CoCrMo-UHMWPE,
las deformaciones totales en todos los a´ngulos con los tres taman˜os de cabeza
Figura 5.57: Comparacio´n de las deformaciones en el par CoCrMo-UHMWPE con




El propo´sito de este estudio fue investigar co´mo los diferentes dia´metros de ca-
beza combinados con 4 a´ngulos de inclinacio´n del componente acetabular, as´ı como
tres pares de materiales influyen en las presiones de contacto y deformaciones. Ya
que estos son uno de los factores que afectan al desgaste e inestabilidad de la pro´tesis.
Las cabezas femorales con dia´metros ma´s grandes aumentan el rango de movi-
miento antes del impacto con el componente acetabular como se puede ver en las
figuras 5.1, 5.2 y 5.3. Adema´s, la distancia de salto se incrementa en una cabeza con
un dia´metro grande, es decir, se reduce el riesgo de luxacio´n postoperatoria.
En los resultados se observa que la presiones en el inserto disminuye al aumentar
el dia´metro de la cabeza femoral. Por lo que segu´n los resultados obtenidos en este
trabajo se puede concluir que con cabezas femorales de gran dia´metro disminuyen
las presiones de contacto y adema´s presentan mayor rango de movimiento y menor
riesgo de dislocacio´n. Pero muchos art´ıculos demuestran que con cabezas de dia´me-
tros grandes, el desgaste aumenta, debido a que el desgaste esta´ determinado por
varios para´metros adema´s de la presio´n de contacto, como es la distancia de desli-
zamiento y el coeficiente de friccio´n.
Los resultados muestran diferencias de presiones de contacto con insertos cera´mi-
cos o pol´ımeros, siendo mucho mayores con insertos cera´mico, pero esta diferencia
de presiones van siendo menores conforme aumenta el dia´metro de la cabeza como
se pueden ver en las figuras 5.10, 5.42.
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CAPI´TULO 6. CONCLUSIONES
Se ha mostrado una clara diferencia en las deformaciones en las que el inserto
esta´ formado por material cera´mico, comparado con las pro´tesis que tienen UHMW-
PE como material del inserto, siendo bastante menores con inserto cera´mico. Esto
es debido a que el material cera´mico es ma´s r´ıgido que el polietileno. Las deforma-
ciones pueden dar lugar a dislocaciones, ya que si se deforma el material del inserto,
aparecera´ un hueco entre la cabeza y el inserto en la parte inferior de la misma y
esto puede dar lugar a posibles luxaciones.
Al haber simulado todos los puntos estudiados en este trabajo en cuatro a´ngu-
los posibles en los que el cirujano puede colocar la cu´pula durante la operacio´n, se
puede observar en los resultados que, independientemente del taman˜o de cabeza fe-
moral utilizado, as´ı como materiales de inserto, las presiones de contacto aumentan
a medida que aumenta el a´ngulo. Por lo que se puede concluir la evidencia de usar
a´ngulos de 35 o 45 grados y no ma´s, ya que, si se usan a´ngulos mayores, no solo
aumentan la presio´n de contacto, sino que ser´ıa ma´s localizada, lo que producir´ıa
un claro desgaste en la zona afectada por la presio´n.
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